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    Thuiszorgcentrum Zeeland



Gebruiksaanwijzing Hoog Laag bed (HL-bed) Meyra Elegant

Doel

Een HL-bed is bedoeld om de zelfredzaamheid van de klant te bevorderen en/of de verzorging van de klant thuis te vereenvoudigen.

Instructie

Een HL-bed wordt standaard bezorgd met een papegaai, onrusthekken en een zorgmatras.

Een HL-bed wordt door de medewerker van het TCZ bezorgd en gemonteerd (de transportbeugels van het bed moeten door klant bewaard worden).

Bij ophalen van het HL-bed wordt het door de medewerker TCZ gedemonteerd. 

Een HL-bed wordt in principe alleen op de begane grond geplaatst.
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De wielen 

Het HL-bed is voorzien van vier zwenkwielen met 

een rem. De rem kan het beste met 

de voet bediend worden. Ziet afb. 1 

Plaats de wielen onder het bed zodat u er niet met

de voet tegenaan stoot.                                                                                                                                                            


1

De papegaai

Boven in de papegaai zitten diverse gaten waarin de handgreep kan worden gehangen. 

De band waaraan de handgreep ophangt kan versteld worden zodat dit hoger of lager geplaatst kan worden. 

Indien de papegaai niet gebruikt wordt kan deze uit de houder aan hoofdeinde bed getild worden (deze wordt niet apart opgehaald)

Bedhekken

De bedhekken kunnen zonder bediening omhooggetrokken worden totdat deze vergrendelen (klik)

Het laten zakken van de bedhekken kan door het vastpakken van het hek aan de bovenkant. Daarna maakt u de vergrendeling aan de onderzijde los door het knopje omlaag te trekken en geleidt u het hek naar beneden.
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Indien u de hekken niet wilt gebruiken kunt u ze verwijderen. 

Hiervoor moet u de vergrendeling (links en rechts) 

omlaag trekken(zie afb. 2) en het hek naar u toe trekken
2

zodat deze uit de geleider komt.

(de hekken worden niet apart opgehaald) 
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Afstandbediening afb. 3

Knop A is voor het verstellen van de rugsteun. 

(^ omhoog en V omlaag)
3

Knop B is voor het verstellen van het beengedeelte (fowler)

(^ omhoog en V omlaag) Tevens kan het achterste gedeelte

Van het bed nog mechanisch versteld worden. U tilt het gedeelte

in de gewenste stand. Om het gedeelte te laten zakken tilt u het eerst

helemaal naar boven. 

Knop C is voor het omhoog of omlaag brengen van het gehele bed.

(^ omhoog en V omlaag)

Knop D is voor het kantelen van het bed (trendelen- en anti trendelenburg)

Deze stand kan eventueel geblokkeerd worden met het knopje

onder het hoofdeind. Zie afb. 4

Tevens kan met het knopje bij het sleuteltje elke aandrijving geblokkeerd worden.
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Waarschuwingen

· Zet het bed alleen tijdens verzorging in een hogere stand. Voorkom het uit bed vallen van grote hoogte.

· Verwijder bij het verzetten van het bed de stekker uit het stopcontact.

· Pas op voor beschadiging aan kabels door beknelling of stuk trekken bij het gebruik van andere hulpmiddelen en liften.

· Plaats het bed vrij van muren, kasten, verwarming e.d. zodat bij gebruik van het bed geen beschadigingen aan bed of muren, kasten e.d. kunnen komen

· Gebruik de bedhekken niet als optrek- en transferhulp

· Tijdens bediening van het bed moet u ervoor zorgen dat er geen personen, huisdieren, lichaamsdelen of voorwerpen tussen de beweegbare delen komen te zitten.

Storingen

Geen functie werkt (voedingsbox klikt niet):

· controleer of stekker in stopcontact zit

· controleer of er spanning op de wandcontactdoos staat

· druk op het groene knopje op de stekker afb. 5

Voedingsbox klikt wel maar functies werken niet:

· controleer of kabels nog in voedingsbox zitten afb. 6

· controleer of er kabelbreuken zijn

· controleer of aandrijving niet geblokkeerd is dmv knopje met sleuteltje afb. 4

Als dit gecontroleerd is en het bed werkt nog niet, neemt u contact op met Thuiszorgcentrum Zeeland (0118-410401). Ook bij andere storingen kunt u contact opnemen.

Onderhoud

Het HL-bed kan met een zachte, vochtige doek gereinigd worden. Eventueel kunt u een gewoon huishoudschoonmaakmiddel gebruiken, echter geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.

Na gebruik

Mocht u het HL-bed niet meer nodig hebben wilt u dan zo spoedig mogelijk het bed op laten halen zodat deze weer door anderen gebruikt kan worden.

Bij structureel gebruik kunt u met een machtiging van de huisarts een HL-bed aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Denkt u eraan dit tijdig te doen.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Thuiszorgcentrum Zeeland 0118-410401.

Wij zijn u graag van dienst.
Badhuisstraat 104


4381 LV Vlissingen


Telefoon 0118-410401


E-mail info@thuiszorgcentrum.nl
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